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Sisoft HBYS içerisinde Menüden Cihaz Test Tanımları Ekranı açılır. 

 

Açılan ekranda cihaz seçimi yapılır. 
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Açılan ekranda listelenen ve hastanede çalışılan testlerden aktif olarak kullanılan testler için Test 

loinc kodu alanından loinc kodları seçilerek kayıt yapılır. 

 

 

Parametreli testler için cihaz de cihaz parametreleri ekranı açılarak Test Loinc Kodu alanından ilgili 

loinc kodları seçilerek kayıt yapılır. 

Loinc kodları laboratuvarda çalışılan testlerin çalışmam metodlarını ifade ettiğinden gerekli 

eşleştirmenin laboratuvar hekimleri ile birlikte yapılması daha doğru olacaktır.  


