SisOre

SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS
SISOFT SAGLIK BiLGi SISTEMLERI

LOINC KODLARININ
KULLANIMI

Dokiiman No: F-35 Yiriirlik Tarihi: 02.05.2017 1| Sisoft Saglik Bilgi Sistemleri
Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: ---



= Ni: 2017 Ve 201799
[Ankara Egitim ve Arastirma Hastanesi ] @ MENU o S

TR 28042017 1821

, Kontrol Paneli *

cihaz test tanimiari|

Q Laboratuvar Cihaz Test

Tanimlan

Sisoft HBYS igerisinde Menliden Cihaz Test Tanimlar Ekrani agilir.

] Cihaz Listesi |
() Tamam | X Kapat
eliza v
» Cihaz Ad Termina Konum "_"‘j
3 Modular E170 Acila Acil AEA Cobas6000 Eliza
Modular E170 RUTIN Merkez AEA Cobas 6000 Eli
Modular E170 RUTIN Merkez AEA Cobas 6000 El

Kayitlarin tamami ekrana getirildi.

Acllan ekranda cihaz secimi yapilir.
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é Laboratuvar Cihaz Test Tanimlan
[) Yen |, Clhaz Listes||| % Ozel Sonuglar|| &) Normal Degerler | % Cihaz Parametreleri ¢ Kapat i}
Terminal  RUTIN 38 /' Modular E170 Merkez AEA Cobas 6000 Eliza-1 1.361 Aktif Bidirectional
Adl [HBsAg T 71ir Test ¥ Hemet 907450 S HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) M At Yazdima
Fomil Kayt Etme Onay
Kod 250 Kodu i, Sra o |EQ001 Elile Sadece Listedek Paramelre
Sonug Fsgrwiaal: Dilsyon Cihaz Gcnf(el%rn Gp Gcn?(eorgﬂ Materyal . P
Ayniyat Stok ,A Okuma Ust Sinir SN Som\l}uggeas": e
O Okuma Alt Sinir Carpan b Gl
- ’ Sal Cumartes|
Test Loinc Kodu | P I Lot No Varsayian Sonug Gargamba Pazar
" Salong / Test Birimi Persembe
Arama
F s Name Tr Kod Hizmet Hizmet Adi Formil  Formdl Akl SraNo Onay Elllel Sadece Listedekl Kayt Grup Sonug  Carpan | Yazdrma = Dilisyon | TestBirim | Stok Kodu Stok Adi
v ] 0
[¥] si Hesag Test PN 007450 HBsAg (Kemoluminesans v MEeoot [0 O E
Sil Anti HBs Test 739 906620 Anti HBS (Mikropartikill imm. [v E0o0s Oog ] 4] 0
Sl AntiHCV Test 286 907480  HCV (Kemoluminesans vey. [vl E0010 gig O 0 0
Sil AntiHV Test 111 906670 Anti HIV (Kemiuminesans v. Meos [0 ] i} O
Sl AntiHAVIQM  Test 85 906530 Anti HAV Ig (Mikropartkl vl Eoote  []|[] 0 [ 0
Sil - Sifils Test 160 9080902  Sifiis EIA ¥ 0020 0o|g ] [
Sl HBsAg-Aci)  Test 250 074501 HBsAg (Kemoluminesans v. MEeos [0 O O O
Sil AHCV-(Acl)  Test 286 9074801  HCV (Kemoluminesans vey... ¥ E003s o|g ] O
Sl AHV-ACl)  Test 111 906670.1  Anti HIV (Kemiluminesans v Mewso [0 O 0 ]
Sl AHAVIGM-{Aci) Test 85 906530.1  Anti HAV Ig (Mikropartikil ¥ E004s Ooig O O O
Sil Sifi(KanM) Test 160 9080001  Sifiis [v] E0050 ag 0 C ]
SI AntiHBS[EN  Test 9066201  Anti HBs [Enfeksiyon Istem) [ 0055 0o O 0 ]
Sil HBsAg(Enf  Test 9074501  HBsAg (Enfeksiyon istem] (. [ E0060 olg 0 0 0
v
< >
.

Acllan ekranda listelenen ve hastanede calisilan testlerden aktif olarak kullanilan testler icin Test
loinc kodu alanindan loinc kodlarn segilerek kayit yapilir.

Cihaz Parametreleri
| ) Yeni ||| ") Ozel Sonuglar || 7| Normal Degerleri K Kapat
Terminal | XN2000 Cihaz1 398 /ﬁ’ Sysmex XN-1000
Dosya Konum | Merkez AEA Sysmex XN2000 Hemogram
Otomatik VenS ﬁg; Time Out Aktif Bidirectional
Test: Hemogram
Yazdirma
Kod Hemogram(CBC) 2 Aktar Default
Parametre Hemogram(CBC) T Format
Aciklama 'Hemogram(CBC) Carpan
Sira No 480 ] Att Cizgi
AKtif Formiil Kodu
Tip Sabit v Formiil
Olumiu I Test Loinc Kodu || pe, I
Olumsuz Entegrasyon Kodu Hemogram(CBC)
Parametre Bilgileri
Ve Sil Kod Parametre Aciklama Sira No Aktif Tip Olumiu | Olumsuz | Varsayilan | Format
[>T Hemogra... Hemogram(CBC) Hemogram(CBC) 480 [] |sabit
si |wsc WBC-(Acil) WBC-(Acil) 490 Yazi
Sil RBC RBC-(Acil) RBC-(Acil) 500 Yazi
Sl HGB HGB-(Acil) HGB-(Acil) 510 Yazi
Sil HCT HCT-(Acil) HCT-(Acil) 520 Yazi
si |mcv MCV-(Acil) MCV-(Acil) 530 Yazi
sil MCH MCH-(Acil) MCH-(Acil) 540 Yazi
sil MCHC MCHC-(Acil) MCHC-(Acil) 550 Yazi
Sl |RDW-CV  RDW-(Acil) RDW-(Acil) 560 Yazi

Parametreli testler igin cihaz de cihaz parametreleri ekrani agilarak Test Loinc Kodu alanindan ilgili
loinc kodlari secilerek kayit yapilir.

Loinc kodlari laboratuvarda calisilan testlerin calismam metodlarini ifade ettiginden gerekli
eslestirmenin laboratuvar hekimleri ile birlikte yapilmasi daha dogru olacaktir.
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